
Lampiran 1 
 

Metode Pengujian Amonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dihomogenkan dan 

Erlenmeyer ditutup 

Didiamkan selama 1 jam 

Spektrofotometri 

Analisa Data 

Selesai 

25 ml sampel dimasukkan 

kedalam erlenmeyer 

Larutan Fenol 1 ml 

Larutan Natrium 

Nitroprusida 1 ml 

Dihomogenkan 

Dihomogenkan 

Larutan Pengoksidasi 

2,5 ml 

Mulai 

Larutan Alkalin Sitrat 100 ml + 

Larutan Natrium Hipoklorit 25 

ml 

Larutan 

Pengoksidasi 



Lampiran 2 
 

Metode Pengujian Fosfat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ml sampel dimasukkan 

kedalam erlenmeyer 

Ditambahkan 1 tetes 

indicator Fenolftalin 

Terbentuk 

warna 

merah 

Tambahkan H2SO4 5N 

hingga warna 

menghilang 

Ditambahkan 8 ml 

Larutan Campuran 

Spektrofotometri 

Analisa Data 

Selesai 

Mulai 

Dicampurkan berurutan : 

1. 50 ml H2SO4 5N 

2. 5 ml Larutan Kalium 

Antimonil Tartrat 

3. 15 ml Larutan 

Ammonium Molibdat  

4. 30 ml Larutan Asam 

Askorbat 

Terbentuk 

warna 

biru 

Dibuang 

Terbentuk 

kekeruhan 

Larutan 

Campuran siap 

dipakai 

Kocok 

dan 

diamkan 

Ya 

Tidak 

Ya 

Ya 

Tidak 

Tidak 



Lampiran 3 
 

Metode Pengujian Logam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

100 ml sampel dimasukkan 

kedalam erlenmeyer 

Ditambahkan HNO3 5 ml 

Dipanaskan hingga sampel 

tersisa 10 ml – 15ml 

Diencerkan dengan aquades 

hingga 25 ml 

Disaring dengan kertas saring 

Perhitungan dan Analisa Data 

Selesai 

Air Sampel 

Keruh 

Ditambahkan HNO3 dan 

dipanaskan hingga warna 

agak jernih 

Uji AAS 

Ya 

Tidak 



Lampiran 4 
 

Metode Pengujian Total Coliform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

13 gr Media Lactose Broth + 1 L 

Aquadest 

Diaduk hingga larut 

Media Lactose Broth 

siap pakai 

Preparasi 3 tabung 

reaksi 

Masing-masing 

tabung diberikan 

tabung durham 

9 ml Media 

Lactose Broth 

Tabung 

Reaksi 

1 

Tabung 

Reaksi

2  

Tabung 

Reaksi 

3 

0,1 ml 

sampel uji 

1 ml 

sampel uji 

10 ml 

sampel uji 

Autoclave selama 15 

menit 

Tabung ditutup 

menggunakan kapas 

Media siap 

digunakan 

Tabung 

Reaksi 

1 

Tabung 

Reaksi

2  

Tabung 

Reaksi 

3 

Tabung ditutup 

menggunakan kapas 

Inkubasi media selama 

24 jama pada suhu 

420C 

Analisa Data 

menggunakan table 

JPT 

Selesai 


