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INTISARI 

Karbamazepin (CBZ) merupakan salah satu obat anti epilepsi yang memiliki indeks 

terapeutik yang sempit dan mengakibatkan banyak interaksi obat, toksistas obat 

serta bersifat autoinduksi membentuk karbamazepin 10,11 – epoksida (CBZE) yang 

aktif. Metode bioanalisis untuk pemantauan kadar karbamazepin dan karbamazepin 

10,11 – epoksida dalam darah diperlukan untuk meminimalkan toksisitas dan 

memaksimalkan efektivitas pengobatan. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah 

(PKOD) biasanya dilakukan dengan dua metode yang umum digunakan dan mudah 

ditemukan yaitu teknik immunoassay dan kromatografi berdasarkan panduan yang 

ada. Tujuan kajian ini ditulis untuk memberikan gambaran umum hasil rangkuman 

berbagai jurnal ilmiah yang telah dikembangkan dalam penentuan kadar 

karbamazepin dan karbamazepin 10,11 – epoksida pada sampel biologis manusia 

dengan menggunakan metode immunoassay dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi. 

Sehingga, dapat digunakan sebagai sumber atau bahan pertimbangan dalam 

penentuan dan pemilihan metode bioanalisis yang tepat, efektif dan efisien dalam 

aplikasi pemantauan konsentrasi obat dalam darah. Langkah dalam rangka 

menyusun review berikut dengan menggunakan teknik studi pustaka yang 

memberikan hasil 34 artikel dan 8 referensi penunjang dengan dilakukan pencarian 

data media online, seperti database science direct, google scholar dan PubMed 

menggunakan kata kunci bioanalysis, carbamazepine, carbamazepine 10,11 – 

epoxide, immunoassay dan HPLC. Hasil yang didapatkan dari kajian ini sesuai 

dengan panduan yang ada dan dapat dijadikan rekomendasi pertimbangan terhadap 

PKOD karbamazepin dan karbamazepin 10,11 – epoksida dengan kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Jika memerlukan prosedur analisis dengan waktu yang 

cepat dan pengerjaan sederhana dapat menggunakan metode immunoassay, Namun 

apabila ingin mendapatkan perolehan yang baik untuk selektivitas dan sensitivitas 

dapat menggunakan metode KCKT.  

kata kunci: bioanalisis, karbamazepin, karbamazepin 10,11 – eposida, 

immunoassay, KCKT 
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COMPARATIVE STUDY OF IMMUNOASSAY AND HPLC 

METHODS IN THE ANALYSIS OF CARBAMAZEPINE AND 

CARBAMAZEPINE METABOLITES 10.11 - EPOXIDES FOR 

THERAPEUTIC DRUG MONITORING 

 

Arvidi Novtiani Febiona 

DEPARTMENT OF PHARMACY 

ABSTRACT 

Carbamazepine (CBZ) is an anti-epileptic drug that has a narrow therapeutic index 

and causes many drug interactions, drug toxicity and is autoinduction to form 

active carbamazepine 10,11 - epoxide (CBZE). Bioanalytical methods for 

monitoring levels of carbamazepine and carbamazepine 10,11 - epoxide in the 

blood are needed to minimize toxicity and maximize the effectiveness of treatment. 

Therapeutic Drug Monitoring (TDM) is usually carried out by two commonly used 

and easy to find methods, namely immunoassay and chromatography techniques 

based on existing guidelines. The purpose of this study is written to provide an 

overview of the summary results of various scientific journals that have been 

developed in determining the levels of carbamazepine and carbamazepine 10.11 - 

epoxide in human biological samples using immunoassay and High-Performance 

Liquid Chromatography methods. Thus, it can be used as a source or material for 

consideration in the determination and selection of appropriate, effective and 

efficient bioanalytic methods in therapeutic drug monitoring. The steps in order to 

compile the following review are using literature study techniques that provide 34 

articles and 8 supporting references by searching online media data, such as 

database science direct, google scholar and PubMed using the keywords 

bioanalysis, carbamazepine, carbamazepine 10,11 - epoxide, immunoassay and 

HPLC. The results obtained from this study are in accordance with existing 

guidelines and can be used as recommendations for consideration of TDM 

carbamazepine and carbamazepine 10.11 - epoxide with their respective 

advantages and disadvantages. If you need an analysis procedure with a fast time 

and simple operation you can use the immunoassay method. However, if you want 

to get good results for selectivity and sensitivity you can use the HPLC method. 

Keyword: bioanalysis, carbamazepine, carbamazepine 10,11 – epoxide, 

immunoassay, HPLC.
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PENDAHULUAN  

Epilepsi merupakan penyakit kronis yang terjadi pada syaraf pusat, biasanya 

mengakibatkan kejang berulang yang tidak di agitasi dan tidak dapat diperkirakan 

terjadinya sehingga mempengaruhi berbagai fungsi mental dan fisik. Epilepsi 

merupakan penyakit syaraf yang paling umum menyerang lebih dari 3 juta orang di 

AS dan sekitar 50 juta orang di seluruh dunia (1). Menurut tulisan Tedyanto, et al 

tahun 2020 yang mensitasi dari junal Muttaqin, 2012, Estimasi penderita epilepsi 

di Indonesia adalah 1,5 juta dengan prevalensi 0,5-0,6% dari penduduk Indonesia 

(2). Menurut fakta 70% penderita epilepsi menggunakan obat antiepilepsi (OAE) 

untuk menanganinya (3). Obat anti epilepsi (OAE) yang menjadi pilihan utama 

yaitu karbamazepin (CBZ) (4). 

Karbamazepin bekerja dengan menghambat kanal natrium untuk 

mempertahankan aksi potensial secara berulang pada neuron. Karbamazepin juga 

dapat menghambat eksitasi neurotransmiter dengan menghambat kanal natrium 

pre-sinaps dan menurunkan transmisi sinaptik neurostransmiter (5). Selain itu, 

karbamazepin (CBZ) memiliki berbagai profil farmakokinetik seperti variabilitas 

antar individu, kemungkinan interaksi obat-obat yang tinggi dan indeks terapeutik 

yang sempit berkisar 4–12 mg / L sehingga sulit untuk menentukan dosis yang 

sesuai (6). 

 

 

Gambar (a) Struktur karbamazepin dan (b) karbamazepin 10,11-epoksida  

(a) (b) 
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Karbamazepin juga menginduksi enzim pemetabolime yang mengakibatkan 

banyak interaksi dan toksistas obat serta bersifat autoinduksi membentuk 

karbamazepin 10,11 – epoksida (CBZE) yang bersifat aktif (7). Mekanisme kerja 

karbamazepin epoksida masih belum diketahui secara pasti tetapi dimungkinkan 

memiliki efek terapi yang hampir sama dengan karbamazepin (5). Adapun beberapa 

hal buruk yang dapat ditimbulkan dari penggunaan karbamazepin jangka panjang 

yang dapat terjadi seperti, kurangnya penglihatan, sistem kekebalan menurun, efek 

hematologi, serta gangguan ginjal dan hati (8).  

Interaksi dan toksisitas obat tersebut dapat diminimalkan dengan 

pemantauan konsentrasi obat dalam darah (PKOD). Pemantauan konsetrasi obat 

juga dilakukan untuk mempertahankan kadar obat agar tetap dalam rentang terapi 

dan dapat menguntungkan dalam penentuan dosis terapi (3). Pemantauan 

konsentrasi obat dalam darah (PKOD) perlu dilakukan untuk memberikan 

pengobatan yang optimal bagi pasien (6). Pemantauan kadar karbamazepin (CBZ) 

dan karbamazepin 10,11 – epoksida (CBZE) pada sampel biologis manusia 

biasanya dilakukan dengan dua metode yang paling sering digunakan yaitu teknik 

immunoassay (14-23) dan kromatografi (17,21,29,31-33,37-49). Dua metode 

tersebut merupakan metode terbanyak yang dikembangkan dengan kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing. Immunoassay memiliki waktu analisis yang lebih 

cepat di bandingkan KCKT. Namun, metode KCKT memberikan hasil sensitivitas 

nya dan selektivitas nya lebih unggul dalam menganalisis beberapa sampel (9).  

Kajian ini ditulis untuk memberikan gambaran umum hasil rangkuman 

berbagai jurnal ilmiah yang telah dikembangkan dalam penentuan kadar 

karbamazepin (CBZ) dan karbamazepin 10,11 – epoksida (CBZE) pada sampel 

biologis manusia sebelumnya dengan menggunakan metode immunoassay dan 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT), serta membandingkan antara kedua 

metode untuk penentuan karbamazepin (CBZ) dan karbamazepin 10,11 – epoksida 

(CBZE) pada sampel biologis manusia. Perbedaan kajian ini dengan sebelumnya 

yaitu membandingkan kedua metode dengan berbagai faktor yang sesuai panduan 

analisis. Namun, fokus utama dan tujuan dilakukannya kajian ini yaitu dapat 
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digunakan sebagai sumber atau bahan pertimbangan dalam penentuan dan 

pemilihan metode bioanalisis yang tepat, efektif dan efisien untuk pemantauan 

konsentrasi obat dalam darah (PKOD) karbamazepin (CBZ) dan karbamazepin 

10,11 – epoksida (CBZE) pada sampel biologis manusia.  

METODE 

Langkah dalam rangka menyusun review berikut dengan menggunakan 

teknik studi pustaka mencari sumber literatur bentuk primer yang berupa jurnal 

nasional maupun internasional. Selain itu, dalam pembuatan review ini juga 

dilakukan pencarian data dengan media online, seperti database science direct, 

google scholar dan PubMed menggunakan kata kunci bioanalysis, carbamazepine, 

carbamazepine 10,11 – epoxide, immunoassay dan HPLC. Kriteria inklusi dari 

jurnal ilmiah yang ditentukan yaitu, terpublikasi dalam Bahasa Inggris atau Bahasa 

Indonesia, merupakan artikel hasil penelitian, memiliki topik penelitian bioanalisis 

karbamazepin dan karbamazepin 10,11 – epoksida menggunakan immunoassay 

atau KCKT dan perbandingan keduanya menggunakan sampel cairan biologis 

manusia, serta membandingkan perolehan antar kedua metode. Kriteria eksklusi 

artikel yaitu tidak tersedia dalam teks lengkap, artikel berbentuk review atau 

laporan kasus, tidak mencantumkan parameter validasi, dan tidak membahas terkait 

farmakokinetik karbamazepin dan metabolit nya pada berbagai kondisi pasien. 

Hasil penyaringan dari identifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

menghasilkan 34 artikel yang memenuhi semua persyaratan dan menjadi sumber 

tinjauan dalam kajian ini. Selain itu digunakan juga referensi penunjang sebanyak 

8 referensi. 
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Analisis Karbamazepin Dan Karbamazepin 10,11 – Epoksida Dengan Metode 

Immunoassay 

 Immunoassay merupakan komponen penting dalam laboratorium klinis 

modern. Berbagai macam analit, hormon, protein serum, antibodi yang terhadap 

infeksi atau alergen, pemantauan kadar obat (PKOD), dan penyalahgunaan obat-

obatan dapat diukur menggunakan immunoassay (10). Metode immunoassay 

didasarkan pada hubungan antigen dengan antibodi sebagai reagent melalui ikatan 

spesifik dan non spesifik (11). Ikatan dari antibodi membuat immunoassay berguna 

untuk deteksi dan menentukan hasil kualitatif atau kuantitatif dari analit sampel (12) 

Penggunaan immunoassay memberikan hasil yang cepat, keterulangan yang baik, 

relatif murah, sensitivitas dan spesifisitas tinggi, dan memiliki waktu analisis 

singkat dengan prosedur yang sederhana karena tidak melakukan preparasi sampel 

(13)(11). 

 Berbagai teknik metode immunoassay, seperti particle enhanced 

turbidimetric inhibition immunoassay (PETINIA) (18-21,23), enzyme mediated 

immunoassay (EMIT) (15-18,21), cloned enzyme donor immunoassay (CEDIA) 

(19), ADVIA Centaur (18-20), chemiluminescent immunoassay (CLIA) (17,22), dan 

fluorescence polarization immunoassay (FPIA) (14,15,22) untuk penentuan kadar 

karbamazepin dan karbamazepin 10,11 – epoksida dalam cairan biologis manusia 

telah banyak dikembangkan dan diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai 

pengukuran kadar karbamazepin dan karbamazepin 10,11 – epoksida menggunakan 

immunoassay telah terangkum dalam Tabel 1.  
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Tabel 1. Metode Immunoassay untuk Analisis Karbamazepin dan Karbamazepin 10,11 - Epoksida 

Analit Matriks Metode 
Sensitivitas 

(mg/L) 
%Recovery 

Rentang 

Konsentrasi 

(mg/L) 

CV (%) 
cross-

reactivity 
Ref 

CBZ Serum FPIA 0,5  - 1,4 – 20,9  - - (14) 

CBZ Serum 

EMIT 2000 HITACHI 704 - 99,90% 0 - 18  3,3 – 7,1 % - 

(15) 
EMIT 2000 COBAS 

MIRA 
- 94,80% 0 - 18  3,25 – 5,54 % - 

FPIA TDx - 94,90% 0 - 18  - - 

CBZ Plasma EMIT  - - 2.1 - 50 2.7 % - (16) 

CBZ 
Plasma CLIA 

- - 0.5 - 25 5,21 – 6,46% - 
(17) 

CBZE - - 0.1 - 10 - - 

CBZ & 

CBZE 
Plasma 

EMIT - - 0,5 - 21,7 - - 

(18) PETINIA - - 0,5 - 21,7 - 94% 

ADVIA Analyzer 0,5  92,6 - 105,6% 0,5 - 21,7  - 

CBZ & 

CBZE 
Serum 

PETINIA - - 0,5 - 20  - 96,20% 

(19) ADVIA Analyzer - - 0,25 - 18  - 6,50% 

CEDIA - - 0,5 - 20  - 10,50% 

CBZ & 

CBZE 
Plasma 

PETINIA - - 0,25 - 18 - 95,70% 
(20) 

ADVIA Analyzer - - 0,5 - 20 - 6,30% 

  

 

 



5 
 

 

Tabel 1. Lanjutan Metode Immunoassay untuk Analisis Karbamazepin dan Karbamazepin 10,11 - Epoksida 

Analit Matriks Metode 
Sensitivitas 

(mg/L) 
%Recovery 

Rentang 

Konsentrasi 

(mg/L) 

CV (%) 
cross-

reactivity 
Ref 

CBZ & 

CBZE 
Plasma PETINIA - - 0,5 - 20  - 

90 - 92 % 

(21) 

  EMIT - - 0,5 - 20  - 

- 

 

CBZ & 

CBZE 
Serum FPIA  - - 0 – 20 - - (22) 

  CLIA - - 0 – 20 - -  

CBZ  The new turbidimetric 

immunoassay 

- 102,20% 0 – 20 3,5-4,9 % -  

CBZ & 

CBZE 
Serum PETINIA - - 0 – 18 - - (23) 

 

Keterangan a) CBZ : Karbamazepin 

 b) CBZE : Karbamazepin 10,11 epoksida 
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Metabolit karbamazepin yang aktif yaitu karbamazepin 10,11 - epoksida 

tidak dapat diukur dengan metode immunoassay karena nilai reaktivitas silang yang 

mampu memberikan hasil positive palsu dalam analisis kuantitatif dengan 

menggunakan immunoassay (19)(20). Namun, menurut penelitian yang dilakukan 

Hermida et al tahun 2002 karena karbamazepin 10,11 - epoksida bekerja dengan 

cara yang mirip dengan senyawa induk, maka pengukuran konsentrasi 

karbamazepin dan karbamazepin – 10,11 epoksida sebaiknya dikorelasikan dengan 

observasi efek terapeutik dan toksisitas pada pengukuran karbamazepin itu sendiri. 

Mengutip tanggapan penelitian Shen et al 2001, menyatakan bahwa sistem 

analisis yang paling mutakhir tidak dapat mengukur secara kuantitatif 

karbamazepin 10,11 - epoksida, dengan pengecualian penting untuk immunoassay 

Dimensi Dade yang mengukur karbamazepin dan karbamazepin 10,11 - epoksida, 

dengan perkiraan reaktivitas silang karbamazepin 10,11 - epoksida 93,6% (24). 

Namun dalam penelitian lanjutan yang dilakukan hermida et al tahun 2003 

mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang dirangkum dalam penelitian 

sebelumnya dan pada penelitian shen et al tahun 2001 (23,25). Di sisi lain, metode 

EMIT menunjukkan tidak ada reaktivitas silang dengan karbamazepin 10,11 - 

epoksida karena spesifisitas yang sangat tinggi dari antibodi monoclonal sehingga 

dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi karbamazepin saja (21).  

Tabel 2. Perbandingan Antar Metode Immunoassay  

Analit Matriks Metode 
Jumlah 

Sampel  
r 

rata-rata 

perbedaan 
Persamaan Ref 

CBZ Serum 

EMIT 

vs 

FPIA 

TDx  

147 0,99 - 

y = 1,03 x – 1,087 

(15) EMIT (y) = 1,03 

FPIA TDx (x) = 1,087 

CBZ Plasma 

EMIT 

vs 

ADVIA  

75 0,99 - 

y = 1,04 x + 0.32 

(18) ADVIA (y) = 1,04  

EMIT (x) = 0,32 
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Tabel 2. Perbandingan Antar Metode Immunoassay  

Analit Matriks Metode 
Jumlah 

Sampel  
r 

rata-rata 

perbedaan 
Persamaan Ref 

CBZ  

CBZE 

CBZ 

Plasma 

PETINIA 

vs 

ADVIA 

PETINIA 

vs CEDIA 

15 

0,99 

0,9 

0,98 

- 

y = 0,9848 x – 0,0312  

(19) 
y = 1,0863 x – 0,1626  

y = 0,9989 x – 0,0579  

CBZE 

CBZ & 

CBZE 

 

Plasma 

 

PETINIA 

vs EMIT 

 

49 

0,75 

- 

- 

 

6 - 8 % 

y = 0,9989 x – 0,0579  

(21) - 

- 

CBZ & 

CBZE 
Plasma 

FPIA vs 

CLIA 
54 0,98 15% y = 0,85 x + 0,04   

      x = FPIA 0,04  

      y = CLIA 0,85  

CBZ & 

CBZE 
 

CLIA vs 

NTI 
 0,99 10% y = 1,10 x – 0,32  

      x = CLIA 0,32 (22) 

      y = NT 1,10  

CBZ  
FPIA vs 

NTI 
 0,99 - y = 0,96 x - 0,46  

      x = FPIA 0,46  

      y = NT 0,96  

 

Keterangan a)  CBZ : Karbamazepin 

 b) CBZE : Karbamazepin 10,11 epoksida 

 

 Berbagai perbandingan antar metode immunoassay pada studi terdahulu 

dirangkum dalam table 2 dengan menggunakan parameter koefisien korelasi (r) 

yang menunjukan kekuatan dan seberapa baik kedekatan hasil dari beberapa 

variable. Perbandingan hasil antar metode immunoassay menunjukkan rentang nilai 

0.95 – 0.99, rentang nilai tersebut di dalam pedoman termasuk ke dalam kategori 

korelasi hampir sempurna (26).  Namun, karena adanya reaktivitas silang yang 

disebabkan oleh karbamazepin 10,11 – epoksida maka hasil yang didapatkan 

memungkinkan memberikan hasil yang bias, maka dari itu perlu penyesuaian 

metode yang dibandingkan dengan melihat nilai reaktivitas silang metode tersebut 

(15,22). 
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Analisis Karbamazepin Dan Karbamazepin 10,11 – Epoksida Menggunakan 

Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi  

 Penetapan kadar karbamazepin dan karbamazepin 10,11 epoksida pada 

sampel biologis manusia dilakukan dengan metode teknik kromatografi. Teknik 

tersebut dinilai lebih sensitive, spesifik, dan dapat mendeteksi konsentrasi terkecil 

dari analit dengan akurasi dan presisi yang baik (27). Kromatografi cair kinerja 

tinggi (KCKT) adalah metode kromatografi yang umum digunakan untuk 

memisahkan, mengidentifikasi dan mengukur komponen campuran. Kromatografi 

cair kinerja tinggi (KCKT) dapat digunakan dalam berbagai bidang biokimia, ilmu 

klinis, forensik, ilmu lingkungan, nutraceuticals dan obat-obatan. Pada bidang 

penelitian secara klinis, kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) dapat digunakan 

untuk analisis percobaan obat atau kuantifikasi komponen biologis dalam sampel 

pasien (28). Penetapan kadar karbamazepin dan karbamazepin 10,11 epoksida 

banyak diteliti menggunakan metode KCKT dalam berbagai sampel biologis 

terangkum dalam table 3.  

KCKT untuk menganalisis suatu obat, sebagian besar menggunakan teknik 

pemisahan partisi-reversed phase (fase terbalik). Prinsip pemisahan dengan teknik 

fase terbalik yaitu berdasarkan tingkat kepolaran antara analit atau solute dengan 

fase gerak. Fase gerak yang sering digunakan dalam teknik fase terbalik yaitu 

campuran air dan asetonitril, metanol atau dengan campuran larutan buffer (29). 

Sedangkan fase diam yang sering digunakan dalam pemisahan karbamazepin dan 

karbamazepin 10,11 epoksida berdasarkan table 3 yaitu jenis kolom C18 dengan 

rentang ukuran partikel sekitar 1,7-10 5 µm(16,17,31,37-47,49) dan jenis kolom C8 

dengan ukuran partikel 4,6-5 µm (20,31,32,47). Octadecyl silika (ODS atau C18) 

merupakan fase diam yang sering digunakan karena mampu memisahkan senyawa-

senyawa dengan kepolaran yang rendah, sedang maupun tinggi (35). Pemisahan di 

dalam kolom dipengaruhi oleh adanya ikatan van der wals dari senyawa non polar 

yang akan membentuk daya tarik dengan gugus hidrokarbon sehingga 

menghasilkan waktu retensi yang singkat (36). 
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Pada saat akan melakukan penetapan kadar suatu obat dengan metode 

kromatografi perlu dilakukan preparasi sampel sebelum dilakukan analisis. Maksud 

dari dilakukannya preparasi sampel adalah untuk meminimalkan adanya pengotor 

yang akan mengganggu proses analisis dengan menghilangkan senyawa selain 

analit. Pemisahan pengganggu dalam sampel dapat meningkatkan sensitivitas, 

spesifisitas, akurasi dan presisi, serta mampu memperpanjang masa penggunaan 

kolom KCKT. Preparasi sampel dalam analisis kadar karbamazepin dan 

karbamazepin 10,11 – epoksida dengan metode kromatografi seperti pada table 3 

dilakukan menggunakan metode pengendapan protein (17,21,31,37,40-43,47-49), 

ekstraksi cair – cair (39,41,46), Solid Phase Extraction (SPE) (16,32,33,38,45,48) 

dan Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) (44). Waktu yang digunakan untuk 

preparasi sampel juga bervariasi mulai dari 10 – 60 menit tergantung menggunakan 

metode preparasi yang digunakan. 
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Tabel 3. Metode KCKT untuk Analisis Karbamazepin dan Karbamazepin 10,11 – Epoksida 

Analit Matriks PS 
WP 

(mnt) 
SI 

Fase 

gerak 
kolom D 

Kec. 

A 

(mL/ 

mnt) 

tA 

(mnt) 

Tr 

(mnt) 

Linear

itas 

(mg/L

) 

%Rec 

LoD 

(mg/

L) 

LoQ 

(mg/

L) 

LLoQ 

(mg/

L) 

Acc 

(%) 

CV 

(%) 
Ref 

CBZ 

CBZE 

PHT 

Plasma 

manusia 

500 μL 

PP 10 

10,11 

dihydr

ocarba

mazep

ine 

Aseton

otril : 

metano

l :Na 

fosfat 

pH 6,9; 

0,05 M 

(18:18:

64 

v:v:v) 

Spherisorb 

ODS2 (150 

x 4,6 mm, 3 

µm)C18 

UV 

210 

nm 

0,85 20 

CBZ 

(11,8) 

CBZ-

E 

(5,8) 

CBZ 

(0,05 - 

25,0). 

lebih 

dari 

79% 

- - 
CBZ 

(0,05) 
- 

6,2 – 

7,7 % 
(37) 

CBZ, 

OXC, 

EXCB

Z & 

metabo

lites 

Plasma 

manusia 

500 μL 

SPE 

dg 

filtra

si  

10 

10,11-

dihydr

ocarba

mazep

ine 

Air : 

Metano

l:Aseto

nitril 

(64:30:

6, 

v/v/v), 

LiChroCAR

T® 

Purospher® 

Star C18 (55 

mm×4 m, 3 

µm) 

UV 

235 

nm  

1 15 

CBZ 

E 

(2,8) 

CBZ 

(6,98) 

CBZ-

E 

(0,10–

30,0) 

CBZ 

(0,05–

30,0) 

CBZ 

(79,99% 

- 

91,87%) 

CBZE 

(85,72% 

- 

91,52%)  

CBZ 

(0,05

) 

CBZ 

E 

(0,1)  

CBZ 

(0,05) 

CBZ 

E 

(0,1)  

- - 

CBZ 

(2,67-

5,32 

%) 

CBZ 

E 

(2,31-

6,61%

)  

(38) 

CBZ & 

PHT 

serum 

manusia 

100 μL 

ECC 10  

Pheno

barbit

al 

Metano

l : Air : 

Asam 

asetat 

glasial 

(67:33:

1 , 

v/v/v) 

reverse 

phase C18 

adsorbosphe

re×Wakosil 

II, SGE, 

Japan Inc 

(250 x 4,6 

mm, 5 µm) 

UV 

230 

nm 

1 15 
CBZ 

(6,2) 

CBZ 

(0,05  

- 100) 

CBZ 

(100,16-

107,4%) 

- 
CBZ 

(0,05) 
- 

CB

Z 

(99,

1 – 

103

,12

%) 

CBZ 

(0,79 

– 

4,52%

)  

(39) 
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Tabel 3. Lanjutan Metode KCKT untuk Analisis Karbamazepin dan Karbamazepin 10,11 – Epoksida 

Analit Matriks PS 
WP 

(mnt) 
SI 

Fase 

gerak 
kolom D 

Kec. 

A 

(mL/ 

mnt) 

tA 

(mnt) 

Tr 

(mnt) 

Linear

itas 

(mg/L

) 

%Rec 

LoD 

(mg/

L) 

LoQ 

(mg/

L) 

LLoQ 

(mg/

L) 

Acc 

(%) 

CV 

(%) 
Ref 

CBZ & 

CBZE 

Plasma 

manusia 

500 μL 

PP 30 

10,11-

dihydr

ocarba

mazep

ine 

Asetoni

tril : 

metano

l : air 

(18:19:

63, 

v/v/v) 

CAPCELL 

PAK C18 

column (250 

mm × 4.6 

mm, 5 µm) 

UV 

210 

nm 

1,2  - 

CBZ-

E 

(9,8)  

CBZ 

(20,0) 

CBZ 

(0,01–

10)  

CBZE 

(0,005

–5)  

CBZ 

(92,4-

107 %) 

CBZ E 

(83 % -

87,4%) 

CBZ 

(< 2 ) 

CBZ 

E (< 

3)  

CBZ 

(0,01) 

CBZ 

E 

(0,00

5)  

- 

CB

Z 

(92,

6 – 

102

,4 

%) 

CB

Z E 

(93,

8 – 

104

,2%

)  

CBZ 

(0,6 – 

5,6%) 

CBZ 

E (3,2 

– 16,6 

%)  

(40) 

CBZ 

CBZE 

PRM 

LTG 

PB Lic 

OXC 

PHT 

transdi

ol 

plasma 

manusia 

500 μL 

SPE 

dan 

peng

enda

pan 

15 
ketopr

ofen 

Air : 

metano

l : 

asetonit

ril : 

Trietila

min 

(68,7:2

5:6:0,3, 

v/v/v/v) 

ph 6,5  

LiChroCAR

T Purospher 

Star C18 

column (55 

mm×4 mm, 

3 µm)  

UV 

237 

nm 

1 - 

CBZ 

E 

(5,8) 

dan 

CBZ 

(15,0) 

CBZ 

dan 

CBZ 

E (0,1 

-50) 

CBZ 

(86,7-

88,89%) 

CBZ E 

(85,27-

90,46%)   

- 

CBZ 

(0,1) 

dan 

CBZ 

E 

(0,1) 

- - 

CBZ 

(3,13 

– 

10,57

%) 

CBZ 

E 

(4,08 

-8,55 

%)  

(29) 
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Tabel 3. Lanjutan Metode KCKT untuk Analisis Karbamazepin dan Karbamazepin 10,11 – Epoksida 

Analit Matriks PS 
WP 

(mnt) 
SI 

Fase 

gerak 
kolom D 

Kec. 

A 

(mL/ 

mnt) 

tA 

(mnt) 

Tr 

(mnt) 

Linear

itas 

(mg/L

) 

%Rec 

LoD 

(mg/

L) 

LoQ 

(mg/

L) 

LLoQ 

(mg/

L) 

Acc 

(%) 

CV 

(%) 
Ref 

CBZ & 

CBZE 

plasma 

dan air 

susu 

manusia 

@1000 

μL 

SPE - 

2 

Metil 

CBZ 

0,5% 

potassi

um 

dihidro

gen 

fosfat 

(pH2,5) 

: 

Asetoni

tril 

(67:33, 

v/v). 

Develosil 

C8, (150x 

4,6mm) 

UV 

254 

nm 

1 15 

CBZ 

E (+- 

5) 

CBZ

E (+-

9) 

(ASI 

dan 

plasm

a)  

CBZ 

(0,01-

6) 

CBZE 

(0,02-

6)  

CBZ 

(91,1-

98% 

,ASI) 

(90,6-

97,1% , 

plasma) 

CBZ E 

(88,9-

99, 5% , 

ASI) 

(92,1-

104% , 

plasma) 

CBZ 

(0,05

) 

CBZ 

E 

(0,05

) ASI 

(0,05

) 

Plas

ma 

(0,05

)  

CBZ 

(0,01) 

CBZ

E 

(0,02) 

- - 

CBZ 

(1,6 – 

5,8% 

,ASI) 

(2,3-

8,3% , 

plasma

) CBZ 

E (2,8-

10,5% 

, ASI) 

(5 – 

9,6% , 

plasma

) 

(32) 

CBZ 

LTG 

PRM 

PHT 

serum 

manusia 

50 μL 

ECC - 

tidak 

disebu

tkan 

Air: 

Asetoni

tril: 

metano

l: 

trietila

min 

(72:23:

5: 0,1, 

v/v/v) 

pH 7.0 

SGX C18 

(3x150 mm, 

5 μm) 

UV 

220 

nm 

1 20 

CBZ 

(14,7

89) 

CBZ 

(0,625 

–12,5) 

CBZ 

(80,7%) 

CBZE 

(66,3%) 

CBZ 

(0,13

2) 

CBZ 

E 

(0,10

6)  

CBZ 

(1,25) 

CBZ

E 

(0,62

5) 

- - 

CBZ 

(2,2- 

8,2%) 

CBZ 

E (2,2 

– 9,6 

%)  

(41) 
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Tabel 3. Lanjutan Metode KCKT untuk Analisis Karbamazepin dan Karbamazepin 10,11 – Epoksida 

Analit Matriks PS 
WP 

(mnt) 
SI 

Fase 

gerak 
kolom D 

Kec. 

A 

(mL/ 

mnt) 

tA 

(mnt) 

Tr 

(mnt) 

Linear

itas 

(mg/L

) 

%Rec 

LoD 

(mg/

L) 

LoQ 

(mg/

L) 

LLoQ 

(mg/

L) 

Acc 

(%) 

CV 

(%) 
Ref 

CBZ 

plasma 

manusia 

250 μL 

PP 9  

Klorpr

omazi

n 

bufer 

fosfat 

(0,1% 

Trietila

min, 

pH 3,0) 

: 

Asetoni

tril : 

metano

l 

(60:30:

10, 

v/v/v). 

C18 

analytical 

column (150 

mm x 3,9 

mm, 5 μm) 

UV 

220 

nm 

1 20 
CBZ 

(2,6) 

CBZ 

(0,5-

40) 

CBZ 

(82,4 – 

105,7%) 

CBZ 

(0,04

) 

CBZ 

(0,12

2) 

- 

CB

Z (-

5,6 

– 

3,6 

%) 

CBZ 

(1,3 – 

4,2 

%) 

(31) 

CBZ 

CBZE 

& 

metab 

plasma 

manusia 

250 μL 

SPE 20 
Amox

apin 

Asetoni

tril/met

anol/bu

ffer 

pospat 

15 M 

pH 1,9 

mengan

dung 

TEA 

(17,5:2

0:62,5 

,v/v/v) 

Microsorb 

MV Rainin 

(C8, 150 x 

4,6 mm, 5 

μm) 

UV 

237

nm 

1,2 20 

CBZ 

(16,5) 

CBZ

E 

(8,9) 

CBZ 

(0,5–

15,0) 

CBZE 

(0,012

5-15)  

CBZ 

(96,7 

%) 

CBZE 

(90,8%) 

CBZ 

(0,02

) 

CBZ

E 

(0,04

) 

CBZ 

(0,06) 

CBZ

E 

(0,01

2) 

- 

CB

Z 

(94 

– 

99,

8 

%) 

CB

Z E 

(10

2,4-

103

%)  

CBZ 

(0,83- 

1,29%

) CBZ 

E 

(0,53-

1,98%

)  

(33) 
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Tabel 3. Lanjutan Metode KCKT untuk Analisis Karbamazepin dan Karbamazepin 10,11 – Epoksida 

Analit Matriks PS 
WP 

(mnt) 
SI 

Fase 

gerak 
kolom D 

Kec. 

A 

(mL/ 

mnt) 

tA 

(mnt) 

Tr 

(mnt) 

Linear

itas 

(mg/L

) 

%Rec 

LoD 

(mg/

L) 

LoQ 

(mg/

L) 

LLoQ 

(mg/

L) 

Acc 

(%) 

CV 

(%) 
Ref 

CBZ 

CBZE 

OXC 

PHT 

PBB 

10OHC

BZ 

Serum 

manusia 

500 μL 

PP 10  
Oxaze

pam 

Bufer 

Na 

Asetat 

(7 M, 

pH 7) : 

Asetoni

tril 

(78:22 , 

v/v) 

C18 

Ultrabiosep 

(150x4,6 

mm, 5 μm) 

UV 

240 

nm 

2 30 
CBZ 

(2,6) 

CBZ 

(0,5-

40) 

 CBZ 

(96,52%

) CBZE 

(94,45%

) 

- 

 CBZ 

(0,66) 

CBZ

E 

(2,35) 

- - 

CBZ 

(1,53 

– 

8,61%

) CBZ 

E 

(0,43-

38.41 

%)  

(42) 

CBZ 

CBZE 

ZNS 

Serum 

infant 

100 μL 

PP 15  

Klorz

oxazo

n 

Buffer 

Potassi

um 

Phsphat

e ( pH 

4.6 ; 

2.5mM

) : 

methan

ol : 

acetonit

ril 

(60:20:

15, 

v/v/v) 

Cadenza 

CD-C18 

kolom 

(4,6mm×150 

mm, 3 μm) 

UV 

215 

nm 

1 18 
CBZ 

(6,2) 

CBZ 

(0,05  

- 100) 

CBZ 

(100,7-

102,4%)  

CBZE 

(100,0-

102,9%) 

- 

CBZ 

(0,5) 

CBZ

E 

(0,25) 

- 

CB

Z 

(96,

3 – 

105

,1 

%) 

CB

Z E 

(98,

4-

102

,1%

)  

CBZ 

(2,76 

– 

4,84%

) CBZ 

E 

(2,99-

5,73%

)  

(43) 
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Tabel 3. Lanjutan Metode KCKT untuk Analisis Karbamazepin dan Karbamazepin 10,11 – Epoksida 

Analit Matriks PS 
WP 

(mnt) 
SI 

Fase 

gerak 
kolom D 

Kec. 

A 

(mL/ 

mnt) 

tA 

(mnt) 

Tr 

(mnt) 

Linear

itas 

(mg/L

) 

%Rec 

LoD 

(mg/

L) 

LoQ 

(mg/

L) 

LLoQ 

(mg/

L) 

Acc 

(%) 

CV 

(%) 
Ref 

CBZ 

CBZE 

PHT 

PHB 

plasma 

manusia 

1000 

μL 

SBS

E 

SBS

E 60 

meni

t 

ECC 

7 

meni

t 

5-

ethyl-

5-p 

tolylb

arbitur

ic acid 

Air : 

Asetoni

tril 

(78:22 , 

v/v) 

LiChrospher 

100 RP-18 

column 

(125mm×4m

m,5μm)  

UV 

220 

nm 

1 40 

CBZ

E 

(10,1) 

CBZ(

32,5)  

CBZ 

(0,08-

40) 

CBZE 

(0,08-

40) 

CBZ 

(86,7%) 

CBZE 

(80,3%) 

- 

CBZ 

(0,08) 

CBZ

E 

(0,08) 

- 

CB

Z 

(3,7 

– 

9,2 

%) 

CB

Z E 

(8,6 

– 

9,2

%)  

CBZ 

(3,7 – 

8,8%) 

CBZ 

E (6,4 

– 

8,5%)  

(44) 

CBZ 

OXC 

PTN 

PRM 

plasma 

manusia 

dan urin 

manusia 

1000 

μL 

SPE 

cang

gih 

MEP

S 

35 - 

Air : 

Asetoni

tril : 

metano

l 

(55:30:

15, 

v/v/v) 

Dionex 

Acclaim 120 

C18 column 

(250mm x 

4,6 mm, 5 

μm)  

UV 

215 

nm 

1,2 12 

CBZ 

Plas

ma 

(8,94) 

CBZ 

Urin 

(8,94) 

CBZ 

(0,001

-0,5) 

CBZ 

Plasma 

(89,62-

98,68%) 

CBZ 

urin 

(93,39-

98,36%) 

CBZ 

(0,00

004) 

CBZ 

(0,00

036) 

- - 

CBZ 

Plasm

a (2,7 

– 

4,2%) 

CBZ 

urin 

(2,9 – 

4,3%) 

(45) 
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Tabel 3. Lanjutan Metode KCKT untuk Analisis Karbamazepin dan Karbamazepin 10,11 – Epoksida 

Analit Matriks PS 
WP 

(mnt) 
SI 

Fase 

gerak 
kolom D 

Kec. 

A 

(mL/ 

mnt) 

tA 

(mnt) 

Tr 

(mnt) 

Linear

itas 

(mg/L

) 

%Rec 

LoD 

(mg/

L) 

LoQ 

(mg/

L) 

LLoQ 

(mg/

L) 

Acc 

(%) 

CV 

(%) 
Ref 

CBZ & 

CBZE 

plasma 

manusia 

600μL 

ECC 20 
Loraz

epam 

0,1M 

sodium 

fosfat: 

metano

l (49:51 

, v/v) 

stainless-

steel column 

C18 (150 

mm x 4.6 

mm, 5 μm) 

UV 

225 

nm 

1 12 

CBZ 

(7,0) 

CBZ

E 

(3,3) 

CBZ 

danC

BZE 

(0,10 

to 

10,0) 

CBZ 

Plasma 

(89,8%) 

CBZE 

(86,8%) 

- 

CBZ 

dan 

CBZ

E 

(0,10) 

- 

CB

Z 

(2,4 

– 

11,

6%

) 

CB

Z E 

(6,8 

– 

9,1

%)  

CBZ 

(5,5 – 

6,4%) 

CBZ 

E (5,2 

– 

5,5%)  

(46) 

CBZ 

CBZE 

LTG 

PHT 

Serum 

manusia 

200μL 

PP 

dan 

Fitras

i 

25 

Fenob

arbito

ne 

Bufer 

fosfat 

(10 

mM) : 

metano

l:ACN:

Aseton 

(55:22:

12:11 

,v/v/v/v

)  pH 

7,0 

NOVA PAK 

C-18 column 

(250mm x 

4,6 mm, 5 

μm)  

UV 

210 

nm 

1,2 15 

CBZ 

(8,85) 

CBZ

E 

(5,08) 

0 

CBZ 

(95,99 - 

103.33

%) 

CBZ 

dan 

CBZ

E 

(0,1) 

CBZ 

dan 

CBZ

E 

(0,2) 

- 

CB

Z 

(99,

11 

– 

104

,07

7 

%) 

CBZ 

(2,78- 

6,221

%) 

(47) 
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Tabel 3. Lanjutan Metode KCKT untuk Analisis Karbamazepin dan Karbamazepin 10,11 – Epoksida 

Analit Matriks PS 
WP 

(mnt) 
SI 

Fase 

gerak 
kolom D 

Kec. 

A 

(mL/ 

mnt) 

tA 

(mnt) 

Tr 

(mnt) 

Linear

itas 

(mg/L

) 

%Rec 

LoD 

(mg/

L) 

LoQ 

(mg/

L) 

LLoQ 

(mg/

L) 

Acc 

(%) 

CV 

(%) 
Ref 

CBZ 

CBZ E 

LTG 

OXC  

plasma 

manusia 

500 μL 

SPE - - 

Air : 

Asetoni

tril: 

Metano

l : 

Asam 

asetat : 

Trietila

min  

(725:15

0:125:1

:0,6 , 

v/v/v/v/

v) 

Zorbax SB-

CN (250mm 

× 4,6mm, 5 

μm)  

UV 

214 

nm 

1,2 15 

CBZ 

(10) 

CBZ 

E ( 

6,8)  

CBZ 

(0,3–

60) 

CBZE 

(0,3–

50)  

CBZ 

(95.8 - 

102.84

%) 

CBZE 

(97.54 - 

101.87

%) 

- 

CBZ 

dan 

CBZ

E 

(0,2) 

- 

CB

Z 

(99 

- 

105

%) 

CB

Z E 

(99

-

102

%)  

- (48) 

CBZ, 

CBZE, 

PRM, 

PTB, 

PHB, 

and 

PHT 

Serum 

heparin 

100 μL 

PP 20 

5-

ethyl-

5-

ptolyl

barbit

uric 

acid 

 

phosph

ate 

buffer, 

pH 

6.5:met

hanol: 

acetonit

rile 

(77:20:

3) 

RP-18E 

monolithic 

column (3 x 

100 mm, 3 

mm;  15 μm 

Merck, 

Darmstadt, 

Germany) 

UV 

210 

nm 

2,1  15 

CBZ 

(15) 

CBZ

E 

(4,9)  

CBZ 

(4.1–

42.3) 

CBZE 

(0.5–

21.2) 

CBZ ( 

82.6–

105.5%) 

CBZE 

(100,0–

114,0%) 

- - 

CBZ 

(4,1)

CBZ

E 

(0,05) 

- CBZ 

(1,5–

3,1%) 

CBZE 

(0,0–

5,3%) 

(49) 
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Tabel 3. Lanjutan Metode KCKT untuk Analisis Karbamazepin dan Karbamazepin 10,11 – Epoksida 

Analit Matriks PS 
WP 

(mnt) 
SI 

Fase 

gerak 
kolom D 

Kec. 

A 

(mL/ 

mnt) 

tA 

(mnt) 

Tr 

(mnt) 

Linear

itas 

(mg/L

) 

%Rec 

LoD 

(mg/

L) 

LoQ 

(mg/

L) 

LLoQ 

(mg/

L) 

Acc 

(%) 

CV 

(%) 
Ref 

CBZ & 

CBZE 

Serum 

manusia 

200 μL 

PP 10 - 

0.05 

mol/L 

phosph

ate 

buffer-

asetonit

ril 

(33:77 

v/v) 

reversed-

phase C8 4μ 

, 3.9 ID × 

150 mm 

column 

(Waters) 

DA

D 

226 

dan 

240 

nm 

1,1 - - - - - - - - - (21) 

CBZ & 

CBZE 

Serum 

manusia 

100 μL 

PP 10 - 

asetonit

ril:meta

nol:air 

(18:19:

63, 

v/v/v) 

 reverse-

phase 18 

column (250 

mmx4 mm, 

5 mm 

LiChrospher 

100 RP-18) 

UV 

210 

nm 

1,2 25 

CBZ 

(19.2) 

CBZ

E 

(8.53)  

CBZ ( 

0.5–

25) 

CBZE 

(0.1–

10.0) 

CBZ ( 

98.21–

105.3%) 

CBZE 

(96.23–

100.05

%) 

CBZ 

(0,17

)  

CBZ

E 

(0,06

) 

CBZ 

(0,42)  

CBZ

E 

(0,08) 

- 

CB

Z ( 

109

,49

%) 

CB

Z E 

(10

6,7

4%

)  

 CBZ 

(2,98 

%) 

CBZE 

(3,06 

%) 

(17) 
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Keterangan a) CBZ : Karbamazepin 

 b) CBZE : Karbamazepin 10,11 epoksida 

 c) PHT : Fenitoin 

 d) PB : Fenobarbital 

 e) PRM : Primidon 

 f) LTG : Lamotrigin 

 g) 10-OH-

CBZ 

: 10 hidrokarbamazepin 

 h) OXC : Oxcarbazepin 

 i) Lic : Licarbazepin 

 j) ZNS : Zonisamid 

 k) LEV : Leviteracetam 

 l) OAE : Obat antiepilepsi 

 m) PS :  Preparasi Sampel 

 n) WP : Waktu Preparasi 

 o) SI :  Standar Internal 

 p) D :  Detektor 

 q) Kec. A  :  Kecepatan Aliran 

 r) tA : Waktu Analisis 

 s) Tr : Waktu Retensi 

 t) % Rec : Persen Recovery / Perolehan Kembali 

 u) LOD : Limit Of Detection 

 v) LOQ : Limit Of Quantification 

 w) LLOQ : Limit Low Of Quantification 
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Perbandingan Perolehan Hasil Antara Immunoassay Dengan Kromatografi Cair 

Kinerja Tinggi Sebagai Metode Analisis Karbamazepin Dan Karbamazepin 10,11 – 

Epoksida 

Dengan membandingkan kedua metode dalam mengukur konsentrasi CBZ dan 

CBZE dengan KCKT dan CBZ dengan immunoassay CLIA(17), CMIA(50) dan 

FPIA(24) atau mengukur konsentrasi CBZ dengan mengabaikan CBZE, memberikan 

nilai korelasi yang baik dan hasil pengukuran konsentrasi yang mirip. Namun, hasil 

dengan metode KCKT secara signifikan lebih baik daripada yang diperoleh dengan 

metode immunoassay. Hal tersebut terjadi karena reaktivitas silang dari metabolit CBZ 

dalam pengukuran dengan metode immunoassay (17,24,50). Pengujian immunoassay 

dibandingkan dengan HPLC yang dilakukan oleh chai et al 1994 dalam pengukuran 

CBZE dengan KCKT dibandingkan FPIA mengukur CBZ memberikan nilai korelasi 

yang buruk (51). 

Pengukuran konsentrasi CBZ dengan membandingkan KCKT dan immunoassay 

jenis EMIT yang memiliki nilai reaktivitas silang rendah dalam mengukur metabolit 

CBZ, mendapatkan nilai korelasi yang sangat baik dan menghasilkan konsentrasi CBZ 

lebih besar dengan metode EMIT daripada menggunakan metode KCKT (16,52). Metode 

EMIT tidak sarankan untuk mengukur metabolit CBZ karena memberikan hasil 

konsentrasi yang buruk ataupun bias terbaca (52). Tabel 4 menyajikan perbandingan 

metode Immunoassay dengan metode KCKT. Persamaan dalam tabel 4 merupakan 

tambahan informasi untuk pembaca dalam memperkuat nilai koefisien korelasi untuk 

membandingkan konsentrasi kedua metode.
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Tabel 4. Perbandingan Metode Immunoassay Dengan Metode KCKT. 

Metode Matriks 
Jumlah 

Sampel 
r 

Rata-rata 

Perbedaan 
Persamaan Ref 

HPLC vs PETINIA 

Serum 66 

0,993 - HPLC = 1,09 ( dd ) + 0,07 

(23) 

HPLC vs FPIA 0,971 - HPLC = 1,23 (cobas) + 0,25 

HPLC vs PETINIA 

Serum 49 

0,978 - 
(CBZ PETINIA) =  1,05 (CBZ HPLC) + 0,77 

(CBZ-E HPLC) + 0,97  
(21) 

HPLC vs EMIT 0,975 - 
(CBZ EMIT) =  1,01 (CBZ HPLC) + 0,01 

(CBZ-E HPLC) + 0,37  

CLIA CBZ vs HPLC 

CBZ + CBZE 
Serum 75 

0,9707 1,07 mg/mL - 

(17) 

HPLC vs CLIA CBZ 0,9672 
–0,073 

mg/mL 
- 

EMIT vs HPLC CBZ 

Serum 96 

0,979 - HPLC CBZ = 0,945 (EMIT CBZ)-0,158 

(53) EMIT vs HPLC CBZ + 

CBZE 
0,917 

besar dari 

15% 

HPLC CBZ+CBZE = 1,187 (EMIT CBZ) 

+0,169 
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Tabel 4. Lanjutan Perbandingan Metode Immunoassay Dengan Metode KCKT. 

Metode Matriks 
Jumlah 

Sampel 
r 

Rata-rata 

Perbedaan 
Persamaan Ref 

FPIA vs HPLC CBZ serum 10 0,981 050 mg/L FPIA = 0,97 HPLC + 0,20 (24) 

HPLC CBZ+ CBZE 

vs FPIA CBZ 
 91 0,975 0,67 mg/L CBZ+CBZE = 1,23 CBZ – 0,05  

CMIA vs HPLC CBZ Serum 151 0,949 11%  CMIA = 1,303 + 0,839 HPLC (50) 

FPIA vs HPLC CBZ 

serum 102 

0,93 (r2 ) - FPIA = 1,13 HPLC CBZ + 0,09 

(51) 

FPIA CBZ vs HPLC 

CBZ + CBZE 
0,89 (r2) - FPIA = 0,93 HPLC CBZ + CBZE – 0,55 

FPIA CBZ vs HPLC 

CBZE 
0,22 (r2) - FPIA = 1,13 HPLC CBZE + 4,75 

EMIT vs HPLC CBZ plasma 90 0,983 - EMIT = 0,936 HPLC – 0,93 (52) 
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Tabel 4. Lanjutan Perbandingan Metode Immunoassay Dengan Metode KCKT. 

Metode Matriks 
Jumlah 

Sampel 
r 

Rata-rata 

Perbedaan 
Persamaan Ref 

EMIT vs HPLC 

FREE CBZ 
plasma 140 0,921 - EMIT = 1,17 HPLC + 0,89 (16) 

EMIT vs HPLC 

TOTAL CBZ 
  0,885 14% EMIT = 0,95 HPLC + 5,5   

EMIT vs HPLC total 

+ free CBZE 
  0,34 - EMIT = 0,46 HPLC + 0,68  

 

Keterangan a) CBZ : Karbamazepin 

 b) CBZE : Karbamazepin 10,11 epoksida 
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Perbandingan Parameter Akurasi Dan Presisi Dari Kedua Metode 

Perolehan akurasi dalam analisis menggambarkan kedekatan konsentrasi yang 

didapatkan dengan nilai sebenarnya, yaitu pada rentang ±15% atau ±20% (LLoQ) untuk 

KCKT dan ±20% atau ±25% (LLoQ) untuk immunoassay (54,55). Pada tabel 4 yang 

merangkum analisis terdahulu menggunakan KCKT dapat menggambarkan nilai akurasi 

yang baik. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan Maria J et all tahun 2008 

menggunakan metode EMIT dan KCKT mendapatkan nilai akurasi EMIT 15% lebih 

besar dari KCKT (53). Pada penelitian yang dilakukan Contin et all tahun 1985 

mendapatkan nilai akurasi metode EMIT lebih besar 14% dibandingkan dengan KCKT 

(16). Peningkatan nilai akurasi CBZ yang tinggi dengan immunoassay jenis EMIT bisa 

terjadi akibat dari reaktivitas silang antibodi dengan struktur yang mirip dari metabolit 

CBZ. Dan penelitian yang dilakukan deng et al tahun 1986 pada kesimpulan nya 

mendapatkan bahwa 10 mg/L dari metabolit epoksida menghasilkan 30% kesalahan 

kuantitasi (ditingkatkan dalam "kalibrator" yang mengandung 8 mg/L karbamazepin) 

(56). Namun, nilai akurasi dari metode EMIT masih dapat diterima dan dikatakan tidak 

jauh berbeda dengan metode KCKT.  

Untuk perolehan presisi atau CV yang merupakan nilai pengukuran yang sama 

antara satu dengan yang lain, yaitu pada rentang ±15% atau ±20% (LLoQ) untuk KCKT 

dan ±20% atau ±25% (LLoQ) untuk immunoassay (54,55). Pada penelitian yang 

dilakukan elyas et all tahun 1982 mendapatkan nilai presisi EMIT lebih tinggi 

dibandingkan dengan metode KCKT (52). Pada penelitian yang juga dilakukan Paxton et 

al tahun 1982 mendapatkan nilai presisi EMIT 9.5% sedangkan KCKT 3.3% dan yang 

menyatakan presisi EMIT lebih baik dibandingkan KCKT dalam analisis karbamazepin 

(57). 

Perbandingan Parameter Selektivitas Dari Kedua Metode 

Selektivitas merupakan salah satu bagian penting dalam PKOD, metode yang 

digunakan harus mempunyai kemampuan untuk membedakan analit dengan metabolit 

atau senyawa lainnya. Pada metode immunoassay memiliki nilai reaktivitas silang 

terhadap metabolit CBZ itu sendiri sehingga dapat dikatakan selektivitas metode 

immunoassay tidak baik dikarenakan memberikan hasil konsentrasi analit terlalu tinggi 

atau terlalu rendah (10). Dalam pengamatan yang dilakukan shen et all tahun 2001 dalam 
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menguji CBZ dan CBZE dengan 13 sistem immunoassay memberikan nilai perbedaan 

1.35 mg/L, dengan delapan sistem analitik mendeteksi konsentrasi CBZ lebih tinggi 

dengan adanya CBZE (25). Namun immunoassay jenis EMIT yang memiliki nilai 

reaktivitas silang rendah dalam mengukur metabolit CBZ, dapat secara spesifik 

menganalisis CBZ atau CBZE saja, akan tetapi metode EMIT tidak sarankan untuk 

mengukur metabolit CBZ karena memberikan hasil konsentrasi yang buruk ataupun bias 

terbaca (52).  

EMIT atau tes lain dengan reaktivitas silang rendah dengan CBZE mungkin 

memiliki efisiensi diagnostik yang tidak memadai karena aktivitas farmakologis CBZ dan 

CBZE yang sama (58). Sehingga untuk mendapatkan hasil selektivitas yang baik dalam 

menganalisis CBZ dan CBZE digunakan metode KCKT yang dapat membedakan analit 

dengan metabolit atau senyawa lainnya. Pada penelitian yang dilakukan Fortuna et al. 

menggunakan KCKT-UV mampu melakukan determinasi secara bersamaan 

karbamazepin, oxcarbazepin, eslikarbazepin, dan tiga metabolit karbamazepin dalam 

plasma dengan waktu pemisahan 10 menit. Pemisahan tersebut memberikan nilai LLoQ 

karbamazepin dan karbamazepin 10,11 epoksida berturut-turut 0,05 dan 0,1 mg/L dan 

dengan rentang linear karbamazepin dan karbamazepin 10,11 epoksida berturut-turut 

0,05-30mg/L dan 0,1-30mg/L sehingga sesuai untuk praktek klinis (38). Pemisahan 

beberapa senyawa dalam analisis CBZ dan CBZE dengan senyawa lain juga sudah 

terdapat di rangkuman table 4.  

 

Perbandingan Parameter Sensitivitas Dari Kedua Metode 

Pada aplikasi PKOD parameter sensitivitas berperan dalam memberikan nilai 

konsentrasi CBZ dan CBZE yang berada di bawah rentan KEM (subdosis), berperan 

dalam mengatasi kejang pasien dan toksisitas obat. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

dagusptas et al tahun 2004 menganalisis CBZ dengan metode FPIA mendapatkan nilai 

sensitivitas 0,5 mg/L (14). Penelitian yang dilakukan leitle pada tahun 2009 dengan 

membandingkan metode CLIA dengan KCKT mendapatkan perbedaan kuantifikasi 2,8 

mg/L dengan KCKT lebih sensitive dalam menganalisis CBZ dan CBZE (17). Serta 

penelitian yang dilakukan pada paxton et al tahun 1982 menyatakan sensitivitas yang 

dilakukan dengan metode EMIT dan KCKT memberikan nilai kuantifikasi yang sama 
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yaitu 0,5 mg/L (57). Namun, selama metode bioanalisis mampu memiliki rentang 

kuantifikasi pada konsentrasi terapi CBZ, maka aplikasi tersebut sudah cukup untuk dapat 

digunakan dalam aplikasi PKOD. Akan tetapi berbeda jika aplikasi metode tersebut 

bertujuan dalam bidang lainnya yang membutuhkan tingkat sensitivitas metode analisis 

yang tinggi. 

Perbandingan Efisiensi Antara Immunoassay Dengan Kromatografi Cair Kinerja 

Tinggi Sebagai Metode Analisis Karbamazepin Dan Karbamazepin 10,11 – 

Epoksida. 

Perbandingan Waktu Yang Dibutuhkan Dari Kedua Metode  

 Metode immunoassay dapat menganalisis dengan waktu yang cepat dibandingkan 

dengan KCKT (59). Pada beberapa penelitian yang terangkum pada table 4, total waktu 

yang diperlukan KCKT dalam menganalisis CBZ dan CBZE membutuhkan waktu 5-20 

menit. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan deng et all tahun 1986 yang melakukan 

analisis CBZ dengan EMIT mendapatkan hasil dalam waktu yang lebih cepat dan 

pengerjaan yang sederhana untuk dilakukan daripada dengan menggunakan KCKT dan 

hasil immunoassay tersebut dapat digunakan untuk panduan klinis dalam mengevaluasi 

pasien yang dirawat (56). 

Perbandingan Biaya Yang Dikeluarkan Dari Kedua Metode  

PKOD merupakan aplikasi penting untuk menyesuaikan dosis obat dalam batas 

keamanan obat dan mengukur toksisitas klinis. Biaya menjadi kendala utama penerapan 

PKOD di Indonesia, dan mungkin di banyak negara berkembang lainnya. Sehingga 

diperlukan penyesuaian dalam penggunaan aplikasi PKOD untuk meminimalkan biaya 

yang dikeluarkan pasien. Pada penyiapan metode, biaya yang diperlukan untuk 

immunoassay lebih murah dibandingkan dengan KCKT yang memerlukan biaya yang 

tinggi serta membutuhkan keahlian khusus dan pengerjaan yang rumit. Namun, dalam 

pelaksanaan selanjutnya biaya kebutuhan dalam analisis KCKT lebih rendah (59). Dari 

sisi lain immunoassay memiliki reagen atau kit yang hanya dapat digunakan jangka 

pendek setelah kit terbuka.  
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KESIMPULAN  

Dalam praktik klinis PKOD karbamazepin dan karbamazepin 10,11 – epoksida, 

untuk kedua metode yang dibahas dalam artikel ini memiliki kemampuan analisis dengan 

korelasi yang baik dalam menggambarkan konsentrasi karbamazepin dan karbamazepin 

10,11 – epoksida, walaupun dengan kelebihan maupun kekurangan masing-masing 

metode. Kedua metode yang digunakan pada kajian ini sudah memenuhi persyaratan pada 

panduan bionalisis seperti FDA (Food and Drug Administration. Bioanalytical Method 

Validation Guidance) dan EMA (European medicines agency guideline on bioanalytical 

method validation). Kajian ini juga tidak menentukan metode terbaik atau metode yang 

dapat menjadi pilihan utama. Namun kajian ini dibuat bertujuan untuk memberikan 

rekomendasi pertimbangan terhadap beberapa faktor yang perlu diperhatikan ketika salah 

satu metode menjadi pilihan dalam penentuan kadar karbamazepin dan karbamazepin 

10,11 – epoksida pada pasien. Dalam tabel 6 merangkum kesimpulan.  

Tabel 6. Kesimpulan 

  Kriteria  Immunoassay KCKT 

Prosedur 
Waktu Cepat  Lama 

Pengerjaan  Sederhana Kompleks 

Perolehan Hasil 

Akurasi Lebih Baik - 

Presisi Lebih Baik - 

Selektifitas - Lebih Baik 

Sensitivitas - Lebih Baik 

 

Metode immunoassay dapat menjadi pilihan yang direkomendasikan jika analisis 

diperlukan cepat dan sederhana. Namun harus memperhatikan nilai reaktivitas silang 

jenis metode immunoassay yang digunakan. Seperti kondisi dalam menganalisis CBZ dan 

CBZE lebih disarankan menggunakan jenis metode immunoassay EMIT untuk 

mendapatkan hasil yang baik karena dapat membedakan kedua senyawa. Di sisi lain, 

metode KCKT dapat direkomendasikan pada analisis cairan biologis pasien yang 

memerlukan tingkat selektivitas dan sensitivitas metode tinggi. Hanya saja metode KCKT 

tidak dapat memberikan metode yang cepat dan pengerjaan yang mudah. 
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